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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
комплекта пломбировочного композитного микрогибридного материала  

светового отверждения  
«ДЕНТЛАЙТ» 

по ТУ 9391-111-45814830-2007 
текучего композита 

«ДЕНТЛАЙТ» - ФЛОУ 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Область применения – стоматология. Для профессионального применения в 

условиях лечебно-профилактических учреждений. 
Комплект пломбировочного композитного микрогибридного материала светового 

отверждения «ДентЛайт» (далее по тексту – комплект «ДентЛайт»-флоу) предназначен 
для восстановления полостей зубов, состоит из микрогибридного композита «ДентЛайт»; 
адгезива «ДентЛайт»; цветокорректора «ДентЛайт»-колор; текучего композита 
«ДентЛайт»-флоу (далее по тексту – текучий композит «ДентЛайт»-флоу); увлажняющего 
агента «ДентЛайт»-аква.  

 
Текучий композит «ДентЛайт»-флоу предназначен для: 
- применения в качестве прокладки при пломбировании композитами; 
- пломбирования полостей V и III класса; 
- реставрации небольших дефектов эмали (в участках окклюзии, находящихся вне 

нагрузки); 
- герметизации ямок и фиссур; 
- шинирования подвижных зубов в сочетании с армирующим стекловолокном; 
- ремонта небольших дефектов керамических и композитных непрямых 

реставраций; 
- эстетической коррекции реставраций из композитов. 
 
СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
Текучий композит «ДентЛайт»-флоу представляет собой низковязкую 

светоотверждаемую пасту на основе метакрилатных олигомеров и модифицированного 
тонкодисперсного нанонаполнителя. Рентгеноконтрастный наполнитель представляет 
собой комбинацию модифицированных барийборалюмосиликатных кластеров (0,1-3 мкм) 
и наноразмерного диоксида кремния (5-75 нм). 

Текучий композит выпускается разных цветовых оттенков по шкале VITA (А1, A2, A3, 
A3.5, А4, В1, B2, C2, ОА2, ОА3 и полупрозрачный/режущий край) или одного из цветов: 
золотой, оранжевый, красный, зеленый, синий. 

Обладая оптимальной текучестью, композит легко адаптируется к стенкам полости, 
обеспечивает полное увлажнение поверхности и плотное прилегание без образования 
пустот. 

Текучий композит «ДентЛайт»-флоу совместим со всеми светоотверждаемыми 
композитами и компомерами, что делает его универсальным в случаях необходимого 
комбинирования материалов. 

Использование прилагаемых насадок для прямой аппликации позволяет легко и 
точно внести материал непосредственно в препарируемую полость. 

 



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВНИМАНИЕ: Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких 

температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной 
температуре в течение не менее 1 часа. 
 

Подготовку поверхности зуба (кариозной полости) провести в соответствии с 
общепринятыми методиками. В случаях глубоких кариозных полостей рекомендуется 
применить прокладки из гидроокиси кальция. 

 
ВНИМАНИЕ: Недопустимо применение эвгенолсодержащих стоматологических 

материалов. 
 
На подготовленную поверхность нанести гель для травления на основе 

ортофосфорной кислоты и выдержать 40-60 сек. По истечении времени обработки гель 
смыть водой и высушить поверхность сжатым воздухом. 

Протравленную поверхность обработать светоотверждаемым адгезивом (в 
соответствии с инструкцией). 

Используя насадку к шприцу, нанести текучий композит «ДентЛайт»-флоу на 
подготовленную поверхность зуба слоем не более 1,5 мм. В случае пломбирования 
обширных полостей рекомендуется послойное нанесение материала для сокращения 
усадки при полимеризации.  

Провести отверждение каждого слоя текучего композита светом галогеновой 
лампы длиной волны 450-500 нм в течение 30 сек. Окно световода необходимо 
установить как можно ближе к реставрации во время полимеризации. 

Дальнейшее восстановление кариозной полости провести в соответствии с 
инструкцией используемого композитного материала. 
 Финишную обработку провести при помощи алмазных боров и дисков для 
полирования. 
 
ВНИМАНИЕ:  

Перед применением обязательно обработать шприц и дозировочную насадку (иглу) 
70%-ным раствором этилового спирта, поскольку они не стерильны. 

Повторное использование дозировочной насадки (иглы) запрещено! 
По окончании работы с материалом необходимо немедленно снять дозировочную 

насадку и накрутить защитный колпачок. 
 
 ФОРМА ВЫПУСКА 
 Паста одного из оттенков  

А1, A2, A3, A3.5, А4, В1, B2, C2, ОА3, полупрозрачный/режущий край  
или одного из цветов золотая, оранжевая, красная, зеленая, синяя (шприц)   - 2 г 

 Игла (канюля) в упаковке          - 5 шт. 
Инструкция по применению        - 1 шт. 
Картонная упаковка          - 1 шт. 
или  
Паста одного из оттенков A2, A3, A3.5, B2, C2, ОА2, ОА3, 
полупрозрачный/режущий край (шприц)      - 2 г х 2 шт. 

 Игла (канюля) в упаковке          - 10 шт. 
Инструкция по применению        - 1 шт. 
Картонная упаковка          - 1 шт. 
 

Допускается выпуск текучего композита «ДентЛайт»-флоу другой 
комплектности. 

 



По согласованию с потребителем возможно изготовление композитных 
паст других оттенков. 

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
Хранить в сухом темном месте при температуре от +5°С до +25°С.  Избегать 
попадания прямых солнечных лучей! Срок годности – 3 года. 
Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от -300С 

до +300С. 
 
ВНИМАНИЕ: 
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 
Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик 

материала и сокращению сроков его годности. 
Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, 

вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, 
установленных производителем. 

Ответственность за применение материала для целей, отличных от 
указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается 
на пользователя. 

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов 
материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения. 

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в 
инструкции по применению просьба сообщать производителю. 

 
УТИЛИЗАЦИЯ 
Остатки текучего композита «ДентЛайт»-флоу и упаковки безопасны для 

окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по 
правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего 
законодательства. 
 

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02197 от 09.11.2017 г. 
 
Номер партии и дата выпуска указаны на упаковке. 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
Акционерное общество  
“Опытно-экспериментальный завод” 
“ВладМиВа” (АО “ОЭЗ “ВладМиВа”) 
308023, Россия, г. Белгород 
ул. Студенческая, 19 
тел. (4722) 200-555, факс (4722) 20-10-10 
postmaster@vladmiva.ru 
www.vladmiva.ru 
 
 

Символы/ Symbols  

 - Внимание/Caution (Attention) 
 

 - Производитель/Manufacturer  
 

http://www.vladmiva.ru/


 - Беречь от влаги/Store in a dry place  
 

 - Не использовать повторно/Do not reuse  
 

 - Не допускать воздействия солнечного света/Do not expose it to direct sunlight 

     - Использовать до/Expiry date 
 

L O T
 - Код партии/Batch number  

 

 - Температурный диапазон/Temperature limitation  
 

P a c k e r
 - Упаковщик/Packer 

 

 - Дата изготовления/Date of manufacture  
 

 - Обратитесь к инструкции по применению/Refer to instruction for use 
 

RU – русский язык/Russian, EN – английский язык/English, ES – испанский 
язык/Spanish, UZ – узбекский язык/Uzbek, UK – украинский язык/Ukrainian, KK – казахский 
язык/Kazakh, PT – португальский язык/Portuguese, FR – французский язык/French - коды 
для обозначения названий языков согласно ISO 639-1:2002/ Language codes according to 
ISO 639-1:2002. 

- Не использовать при повреждении упаковки / Not to be used in case package is 

damaged 

 
 
 
 

 
 


