
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

оБщЕство с огрАничЕнной отвгтствЕнностью "цЕлит", ооо "цЕлит"
зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Ns ,t2 по Воронежской
области 29.04.1998 ОГРН: 1033600022720, место нахождения: 394002, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ
воронЕжскАя, город воронЕж, улицА димитровд, 124и
В ЛИЦе: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БЛАЖКО МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ

ЗаЯВЛЯеТ, ЧТО Лак разделительный зуботехнический <Изолак> по ТУ 9391-005-10614163-98
варианты исполнения:
1. Лак разделительный зуботехнический <Изолак) гипс-пластмасса);
2. Лак разделительный зуботехнический <Изолак)) гипс-гипс).
в следующих формах комплектации
'1. Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объёмом (125t5) мл - 1 шт;
Этикетка-инструкция - 'l шт.
2. Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объёмом (500t5) мл - 1 шт;
Этикетка-инструкция - 1 шт,
3. Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объёмом (1000t5) мл -'l шт;
Этикетка-инструкция - 1 щт., Лак разделительныЙ зуботехническиЙ <Изолак> по ТУ 9391-005-106,14,163_98
варианты исполнения:
1. Лак разделительный зуботехнический <Изолак> гипс-пластмасса>;
2. Лак разделительный зуботехнический кИзолак) гипс-гипс).
в следующих формах комплектации
1. Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объёмом (125*5) мл - 1 шт;
Этикетка-инструкция - 1 шт"
2. Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объёмом (500*5) мл - J шт;
Этикетка-инструкция - 'l шт.
3. Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объёмом (1000t5) мл - 1 шт;
Этикетка-инструкция - 1 шт., код ОКПД2: 32.50.11.000, код ТН ВЭ,Щ: 3407000000
,Щокумент, в соответствии с которым изготовлена продукция: Технические Условия , номер:9З91-005-,106,I4163-98
Серийный выпуск,
Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "цЕлит", место нахоя(цения: 394002,
россия, оБлАсть воронЕжскАя, город воронЕж, улицА димитровд, 124и,
СООТВеТСТВУеТ ТРебОВаНИЯМ: ГОСТ Р 5о444-92, приборы, алпараты и оборудование медичинские. общиетехническиеусловия; гост
lso '10993-1-2011, Изделия медицинские. Оценка биологическоrо действия медицинских изделий, Часть ,1, Оценка и исследования; ГОСТ lso 10993_10_
201 1, Изделия медицинские, Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10, Исследования раздражающего и сенсибилизирующего
действия; ГОСТ lSO 10993-11-2011, Изделия медицинские, Оценка биологическогодействия медицинских изделий, Часть 11. Исследования
обцетоксического действия; rOCT Р 5277О-2016, Изделия медицинФ(ие. Требования безопасности. Методы санитарно_химических и токсикологических
испытаний; ГОСТ 3'1576-2012, Оценка биолоrическоrо действия медицинских стоматологических материалов и изделий, Классификация и приготовление
проб;

,Щекларация о соответствии принята на основании протокола 1.019Р выдан 16.01.2019
испытательной лабораторией "ИЛ ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России"; Ns 08/,102.Р-2019 выдан 12.08.2019
испытательной лабораторией "АНО <[_{ентр качества, эффепивности и безопасности медицинских
изделий) АНО <L{eHTp КЭБМИ>", от 12.08.2019, схема декларирования: 1д

деиствительна до
02.06.2020
01.06.2023

БЛАЖКО МАКСИМ ВАJlЕРЬЕВИЧ
инициалы, фамилия

декларации о соответствии
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РегистрациdнЕБlй номер декларации о соответствии росс RU д-RU.рА0l.в,60204120
02.06.2020

flaTa принятия декларации

flaTa регистрации


